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Protokoll nr KIL2019 /V87367P

Tellija: Aktsiaselts Sillamée-Veevirk Ida-Viru maakond, Sillamie linn, Ranna tn 5,40231

Proovivitu koht: VEESISENDUS, Kesk tn 1, Sillamie

Proovivdtja: laborant T. Danilova atesteerimistunnistus nr: 552

Veeallika liik: veevirgivesi

Proov voetud: 20.11.2019 Analiitis alustatud: 20.11.2019

Proov toodud laborisse: 20.11.2019 Analiiiis lopetatud: 22.11.2019

Protokoll kinnitatud:  22.11.2019

[ Niitaja | _Uhik | Tulemus | Piirnorm | Metoodika |
Aldriin SRR———— — N1 003 PMO04
Bromopropulaat I 1| eileitud 01  PM04
p.p-DDD ng/l ei leitud 0.1 PM 04
opDDE , . mng/ll  eileitud 0,1  PMO4 o
epbDT 0 mgl  eileid 01  PMO4
0.p-DDD ng/l ei leitud | 0,1 PM 04
o - R - R T
p.p-DDT , . pgl ! ei leitud | 0.1 PM 04
Diazinoon ng/l ei leitud 0.1 PM 04
Dieldriin = B o opgll edleitud 0,03 PMO4
Dikloorfluaniid - _pgl  eileitud 01  PMO04
Endosulfaansulfaat . pg/l ei leitud 0,1 PM 04
alfa-Endosulfaan pg/l ei leitud 0.1 PM 04
beeta-Endosulfaan . wgt  eileitud 01 PMO04
Endriin _ ug/l ei leitud 0.1 PM 04
Etiiiil-paratioon ng/l ei leitud 0.1 PM 04
eHCH == o ongl  eileiud 0.1 PMO04
B-HCH ng/l ei leitud 0,1 PM 04
y-HCH(Lindaan) g/l ei leitud 0.1 PM 04
Heksakloorbenseen (HCB) o gl eileitud 0,1 PM 04
Heptakloor pg/l ei leitud 0,03 PM 04
cis-Heptakloorepoksiid pg/l ei leitud 0,03 PM 04
trans-Heptakloorepoksiid o pgl_ eileitud 003  PMO4
Heptakloorepoksiid-f-isomeer pg/l ei leitud 0,03 PM 04
Kloorfenvinfoss ng/l ei leitud 0,1 PM 04
Kloorptrifoss eoomght eileitud 01 PMO4
Metitiil- kloorpurlfoss ng/l ei leitud 0.1 PM 04
Klorotaloniil pg/l ei leitud 0,1 PM 04
Malatioon pg/l _ el leitud 01  PMO4
Proplkonaspol PRI PN SR S | T ei leitud 01  PM04
Tﬁ*m
Protsiimidoon ygb&? - eileitud 0.1 PM 04
HALAE u‘-{ *

Protokolli kinnitas: juhtivspetsialist I. Honga% e 5

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tOhlb paljundada ainult tervikuna.

Térniga (*) tihistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse. Prot. nr.KL2019 /V87367P Lk. nr.1(2)

Terviscamet T el: 7943 600

Aadress: Paldiski mnt. 81, Tallinn, 10617 59107758 kesklabor@terviseamet.ce

RCL’.. nr.: 70008799 WU tervicaameat aa
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Teknaseen = pgl  ceileitd 01  PMO4
lambda-Tsiihalotriin pg/l - eileitud 0,1 PM 04
alfa-tsiipermetriin B N il BT _ugll  eileiwd . 01  PMO4
Toluiilfluaniid T o omgh  eileitud 0.l PMO4
Triallaat ng/l ei leitud 0.1 PM 04
Trifluraliin ]  pgd ~ eileitud 0,1 PM 04
Vinklosoliin e S F . wm hom W] pg/l  eileitud 01  PMO4
Pestitsiidide summa ng/l ei leitud 0.5 PM 04

1) vastus "< ..." - tulemus on avastamis- ja madramispiiri vahel 2) vastus " ei leitud" - tulemus on alla avastamispiiri

Piirnormide alus: Sotsiaalministri médrus nr. 61, 24.09.2019 ,.Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnduded ning
analiilisimeetodid™,

?
Protokolli kinnitas: juhtivspetsialist 1. Honga WfC
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protdkolli tohib paljundada ainult tervikuna.
Térniga (*) tdhistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse. Prot. nr.KL2019 /V87367P LK. nr.2(2)
I
Aadress: Paldiski mnt. 81, Tallinn, 10617 59107758 kesklabor@terviscamet.ce

Reg. nr.: 70008799 www.terviseamet.ce
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Tellija:

Proovivotu koht:
Proovivétja:
Veeallika liik:

TERVISEAMET

Keemialabor

Joogivee keemiline analiiiis
Protokoll nr KL.2019/V87367K

EN ISO/IEC 17025
1042

Aktsiaselts Sillamie-Veevirk Ida-Viru maakond, Sillamée linn, Ranna tn 5, 40231

VEESISENDUS, Kesk tn 1, Sillamée

laborant T. Danilova atesteerimistunnistus nr: 552

veevirgivesi

Proov voetud: 20.11.2019 kell: Analiiiis alustatud: 20.11.2019
Proov toodud laborisse: 20.11.2019 kell:  10:36 Analiiiis [5petatud: 25.11.2019
Protokoll Kinnitatud: 26.11.2019
Niiitaja Uhik Tulemus I Piirnorm Metoodika |
| Ammoonium B | mgl 0,07 0.5 ISO 7150-1:1984 '
| Elektrijuhtivus uSlem | 1029 2500 | EVS-EN27888:1999 |
| Higusus NHU <1,0 Mirkus' EVS-EN IS0 7027-1:2016
pH pH iihik 7,8 6,59,5 |EVS-ENISO 10523:2012 |
Virvus = mg/l Pt L 6 Mirkus' | EVS-EN ISO 7887:2011 |
Maitse lahjendusaste E - Mirkus' EVS-EN 1622:2006*
| Lohn | lahjendusaste l o 1 Mirkus' EVS-EN 1622:2006* !
Raud | ng/l 6 200 1SO 6332-1988 Y
| Kloriid . myg/l 280 250 [1S09297:1989
Nitraat mg/l <045 50 |ISO 7890-3:1988
Nitrit mg/l <0,010 0.5 EVS-EN 26777:2008
Oksiideeritavus i mg02/1 2,0 5 | EVS-EN ISO 8467:1999
Sulfaat T men 5 250 | V17:2019
Boor mg/l 0.250 1 EVS-EN ISO 17294-
I | _ 2:2016* _
| Alumiinium ) wel | 91 | 200 |EVS-ENISO 17294-2:2016|
{ f
Fluoriid mg/| 068 | 15 |vosr E
| Tsiianiid wgl <3 |50 IS0 6703-1:1984
| Plii ng/l | <0,1 10 EVS-EN ISO 17294-2:2016|
"Kaadmium g/l ‘ <0,1 5 EVS-EN ISO 17294-2:2016
"Kroom ngl | <02 | 50  |EVS-ENISO 17294-2:2016
INikkel ng/l n’/’ 14 20 [EVSENISO 17294-2:2016
- [ff T BT BARIN ™ |

Protokolli kinnitas:

juhtivspetsialist 1. Epold /

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib pal]undada ainult tervikuna.
Tiirniga (*) tihistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2019/V87367 Lk.nr.1(2)

tel: 7943 600
kesklabor@terviseamet.ee
www.terviseamet.ce

LT

59107761

Terviseamet
Aadress: Paldiski mnt. 81, Tallinn, 10617
Reg. nr.: 70008799
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| Vask ; mg/l 0001 | 2 |EVS-ENISO 17294-2:2016]
- | | | ]
' Mangaan 5 ng/l ! 14,4 1 50 | EVS-EN ISO 17294-2:2016
| I |
| | | | | |
| Seleen ! pg/l ; 1.5 | 10 | EVS-ENISO 17294-2:2016,
| Arseen | ng/l | <0,1 - 10 | EVS-EN ISO 17294-2:2016,
| ) i ! . ; - 7‘% o
"Elavhobe g ng/l <0.2 , I | EVS-EN IS0 17294-2:2016
| : | 1
" Antimon ug/l <01 5 "EVS-EN I1SO 17294—2:2016i
|
| 1,2-dikloroetaan  pg/! | <01 3 EPA 524.2:2019 |
! Tetrakloroeteen, trikloroeteen summa pg/l <0,1 10 | EPA 524.2:2019 |
Trihalometaanide summa ng/l <l | 150 EPA 524.2:2019 |
Benseen | ng/l | <0, | | EPA524.2:2019 |
|Benso(a)piireen | ng/l <0001 | 001 _ |EVS-ENISO 17993:2004 |
PAH-d summa pg/l <0,05 0.1 EVS-EN IS0 17993:2004 '
 Naatrium mg/l i 194,8 200 EVS-EN ISO 14911:2000

Protokoll esitatud 2 lehel. Proovi analiiiisiprotokollile lisandub protokoll nr KL2019/V87367P

Seletus PAH summa: koosneb jirgmistest iihenditest :benso(b)fluorantreen, benso(k)fluorantreen,
benso(ghi)periileen ja indeno(1.2,3-cd)piireen.

Mirkus': Tarbijale vastuvdetav, ebaloomulike muutusteta.

Piirnormide alus: Sotsiaalministri médrus nr. 61, 24.09.2019 ,Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnduded ning
analiilisimeetodid™.

Protokolli kinnitas: juhtivspetsialist I.Epold ? V
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.
Tirniga (*) tihistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse. Prot. nr.KL2019/V87367 Lk.nr.2(2)

Terviseamet mmmumm“““mm tel: 7943 600

Aadress: Paldiski mnt. 81, Tallinn, 10617 sz kesklabor(@terviseamet.ee
Reg. nr.: 70008799 www.terviseamet.ee
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Joogivee mikrobioloogiline analiiiis
Protokoll nr ML2019/V87367M

Tellija: Aktsiaselts Sillamde-Veeviirk Ida-Viru maakond, Sillamde linn. Ranna tn 5. 40231
Proovivotu koht: VEESISENDUS, Kesk tn 1, Sillamée

Proovivdtja: laborant T. Danilova atesteerimistunnistus nr: 552

Veeallika liik: veevirgivesi

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma isedrasusteta proovivétu pudel

Proov vdetud: 20.11.2019 Analiiiis alustatud: 20.11.2019 kell:  12:26

Proov toodud laborisse: 20.11.2019 kell: ~ 10:36 Analiiiis I16petatud: ~ 25.11.2019
Protokoll vormistatud: 25.11.2019

_ Niitaja Uhik Tulemus  Piirnorm Meetod

| Enterokokid [ pMU/100ml | 0 0 |EVS-EN ISO 7899-2
i l |
 Kolooniate arv 22°C - PMUAmI | 9 | - [EVS-ENISO6222 |
| Escherichia coli MPN/100 ml | 0 | 0 |EVS-ENISO9308-2
| |
| Coli-laadsed bakterid MPN/100 ml | 0 0 |EVS-ENISO 9308-2,
! 1 i

Seletus: PMU- pesa moodustav iihik. Seletus: MPN-kdige toendolisem arv, tihik . MPN/100ml* on samavéirne
ithikuga ..PMU/100ml*

Piirnormide alus: Sotsiaalministri masrus nr. 61, 24.09.2019 ,Joogivee kvaliteedi-ja kontrolInduded ning
analiitisimeetodid™.

Mot

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna. Lk. nr.1(1)

Terviseamet u”u m “Hi ul"”m tel: 7943 600

Aadress: Paldiski mnt. 81. Tallinn. 10617 59107716 nakkus@terviscamet.ce
Reg. nr.: 70008799 www.terviseamet.ee

laborispetsialist A.Voomets
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Joogivee keemiline analiiiis
Protokoll nr  KL2019/V87368K

Tellija: Aktsiaselts Sillamie-Veevark I1da-Viru maakond, Sillamée linn, Ranna tn 5,40231
Proovivdtu koht: linna pumbajaam, Ak. Pavlovi 12b
Proovivotja: laborant T. Danilova atesteerimistunnistus nr: 552
Veeallika liik: veevirgivesi
Proov v&etud: 20.11.2019 kell: Analiiiis alustatud: 21.11.2018
Proov toodud laborisse: 20.11.2019 kell:  10:47 Analiiiis 15petatud: 21.11.2019
Protokoll kinnitatud: 21.11.2019
Niiitaja Uhik Tulemus Piirnorm Metoodika |
| Naatrium _ | mgn 1 2015 200 | EVS-EN ISO 14911:2000 |

Piirnormide alus: Sotsiaalministri madrus nr. 61, 24.09.2019 . Joogivee kvaliteedi-ja kontrolinduded ning
analiiiisimeetodid™.

Protokolli kinnitas: juhtivspetsialist I.Epold
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.
Tiirniga (*) tihistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse. Prot. nr.KL2019/V87368 LK. nr.I(1)

Terviseamet ”nm“ m umllll NHI“I”IMH‘ tkik?agbi::(&é?gﬂviseamet.ee

Aadress: Paldiski mnt. 81, Tallinn, 10617 SEAGTTES
Reg. nr.: 70008799 www.terviseamet.ee
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Joogivee keemiline analiiiis
Protokoll nr KL2019/V87369K

Tellija: Aktsiaselts Sillamie-Veevirk Ida-Viru maakond, Sillamée linn, Ranna tn 5, 40231

Proovivdtu Koht: mikroarjooni pumbajaam, Viru 39b

Proovivdtja: laborant T. Danilova atesteerimistunnistus nr: 552

Veeallika liik: veevirgivesi

Proov vdetud: 20.11.2019 kell: Analiiiis alustatud: 21.11.2019

Proov toodud laborisse: 20.11.2019 kell:  10:49 Analiiiis 13petatud: 21.11.2019
Protokoll kinnitatud: 21.11.2019

Niiitaja Uhik | Tulemus Piirnorm Metoodika |
| Naatrium ) mg/I fj 1746 200 | EVS-EN ISO 14911:2000

Piirnormide alus: Sotsiaalministri mégrus nr. 61, 24.09.2019 .Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnduded ning
analiilisimeetodid™.

/
/4
- - . - - ! /
Protokolli kinnitas: juhtivspetsialist .Epold ~ /
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.
Tiérniga (*) tihistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse. Prot. nr.KL2019/V87369 LK. nr.1(1)

T T

Aadress: Paldiski mnt. 81, Tallinn, 10617 pepaly kesklabor@terviseamet.ee
Reg. nr.: 70008799 www.terviseamet.ee



